Positie van het mechanische draaipunt op kniehoogte

bij verlammingsortheses

De orthese-configurator heeft voor uw geplande orthese het exacte,
anatomische compromisdraaipunt volgens Nietert P1 en het exacte,
mechanische draaipunt P berekend. De berekende waarden vindt u in de
tabel hieronder. Wij raden aan het orthesekniegewricht precies op dit
berekende, mechanische draaipunt te plaatsen. Markeer hiervoor punt P
overeenkomstig onze arbeidstechniek op het been van de patiént. Later
wordt dan de gipsafstelas op het gipsnegatief door dit punt P gestoken.

Waarom wijkt het mechanische draaipunt P af van het anatomische
compromisdraaipunt volgens Nietert P17

Bij flexie en extensie beweegt het anatomische draaipunt zich door de
rol- en glijbeweging van het menselijke kniegewricht op een poolkrom-
me. Het anatomische compromisdraaipunt P1 vormt een zo nauwkeurig
mogelijke centrering van de afzonderlijke draaipunten van de poolkromme

op slechts één punt.
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Bij patiénten zonder belemmering van de spierkracht is het zinvolomde | -lc—---- - -~ FERLEELL L "$'
as van het orthesekniegewricht op het anatomische compromisdraaipunt y1 Lot
volgens Nietert te plaatsen. I |y
Bij patiénten met onvoldoende knie- en heupzekerende spieren moet het
draaipunt van het orthesekniegewricht achter het anatomische com-
promisdraaipunt liggen om de mechanische kniezekering te verhogen.
Hoe ver het mechanische draaipunt achter het anatomische compromis-
draaipunt ligt, hangt af van de mate van insufficiéntie van de getroffen
spiergroepen.
Door de afwijking van de poolkromme moet het mechanische draaipunt
ook verder naar onder liggen, om de verschuiving van de bovenbeenschaal
aan het been van de pati€nt naar boven en onder te verkleinen.
Pq} Mechanisch draaipunt P1¢ Anatomisch
compromisdraaipunt
Pati€ntgegevens
Voornaam .................................................................. AChternaam ....................................................................
Lichaamslengte cm Beenkgnt
Systeembreedte mm  Anatomisch compromisdraaipunt X, mm
Spierstatus Heupextensie volgens Nietert (P1) Yy, mm
Spierstatus Knieextensie AP-maat mm
x mm
Mechanisch draaipunt (P) y mm

Aanwijzing: Om ervoor te zorgen dat het draaipunt exact kan worden berekend, moeten de pati€éntgegevens en vooral de

AP-maat nauwkeurig worden ingevoerd.
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